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ERRATUM zur QIDB 2016  
(Update vom 26.04.2017):  
Herzschrittmacher-Implantation (09/1) 
Der Referenzbereich des Follow-up-Indikators „Herzschrittmacher-Implantationen ohne Hardware-
problem (Aggregat und/oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb von 8 Jahren“ (QI-ID 
2191) beträgt >= 97,67 % (5. Perzentil, Toleranzbereich). Er wurde im Rahmen des Updates der QIDB 
vom 26.04.2017 im Vergleich zur QIDB-Version vom 06.04.2017 angepasst. Diese Änderung wurde im 
Dokument, das die Referenzbereiche für das Erfassungsjahr 2016 enthält (QSKH_09n1-HSM-
IMPL_2016_QIDB-REF_V02_2017-04-26.pdf), sowie in der Access-Datenbank (QSKH_2016_QIDB-
INDIR_V01_2017-04-25.ACCDB) vorgenommen.  

Im Dokument zur Beschreibung der Qualitätsindikatoren 2016 (QSKH_09n1-HSM-IMPL_2016_
QIDB_V02_2017-04-26.pdf) sowie im Dokument mit den ergänzenden Informationen zu den Follow-
up-Indikatoren (QSKH_09n1-HSM-IMPL_FU_2016_QIDB_V02_2017-04-26.pdf) wurde diese Anpas-
sung jedoch nicht vorgenommen. 

Von beiden Dokumenten wurde deshalb für das Auswertungsmodul Herzschrittmacher-Implantation 
(09/1) am 03.05.2017 jeweils eine neue Version erstellt, die den korrekten Referenzbereich für den 
Qualitätsindikator „Herzschrittmacher-Implantationen ohne Hardwareproblem (Aggregat und/oder 
Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb von 8 Jahren“ (QI-ID 2191) enthält, und auf der Web-
site des IQTIG veröffentlicht (https://iqtig.org/ergebnisse/qs-verfahren/09n1/): 

 Qualitätsindikatoren (mit Rechenregeln) 2016:  
QSKH_09n1-HSM-IMPL_2016_QIDB_V03_2017-05-03.pdf 

 Follow-up-Indikatoren 2016:  
QSKH_09n1-HSM-IMPL_FU_2016_QIDB_V03_2017-05-03.pdf 
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