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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Einleitung

Einleitung

Ein implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) wird zur Behandlung
von hochfrequenten, lebensbedrohlichen Rhythmusstérungen der Herzkammern (Kammertachykardien, Kam-
merflattern, Kammerflimmern) eingesetzt. Er besteht dhnlich einem Herzschrittmacher aus einem Aggregat,
das Elektronik (Mikrocomputer) und Batterie in einem Gehause vereint. Uber Sonden ist das Aggregat mit dem
Herzen verbunden.

Zum Erfassungsjahr 2018 wurden die drei bislang getrennten QS-Verfahren Implantierbare Defibrillatoren —
Implantation, Implantierbare Defibrillatoren — Aggregatwechsel und Implantierbare Defibrillatoren — Revi-
sion/Systemwechsel/Explantation in der Richtlinie Gber MaRnahmen der Qualitatssicherung in Krankenhdusern
(QSKH-RL) zu einem QS-Verfahren Implantierbare Defibrillatoren zusammengefasst. Zugleich werden die drei
bisherigen QS-Verfahren als Teilbereiche gesondert ausgewertet (Auswertungsmodule). Die Erstimplantation
eines ICD und der isolierte Wechsel des ICD-Aggregats werden somit in eigenen Teilbereichen dokumentiert.
Der vorliegende Teilbereich betrifft die Qualitdtssicherung bei erneuten Eingriffen (Revisionen) an ICDs, bei ih-
rer Entfernung (Explantation) oder bei Systemwechseln.

Seit dem Erfassungsjahr 2018 werden Daten erhoben, durch die die Daten dieses Teilbereichs mit den voraus-

gegangenen Defibrillatoreingriffen der Patientinnen und Patienten verkniipft werden kédnnen. Die Indikatoren,
die sich auf die Ursachen fiir die Reparatur, den Wechsel oder das Entfernen des implantierbaren Defibrillators
beziehen, kénnen nun als (langsschnittliche) Follow-up-Indikatoren ausgewertet werden und sind dem Teilbe-

reich Implantierbare Defibrillatoren — Implantation zugeordnet.

Die Qualitatsindikatoren des Teilbereichs Implantierbare Defibrillatoren — Revision/Systemwechsel/Explanta-
tion beziehen sich auf Komplikationen im Umfeld der Operation und die risikoadjustierte Sterblichkeit im Kran-
kenhaus. Die Ergebnisse der Reizschwellen- und Amplitudenmessungen der Sonden werden zusammen mit den
Daten zu Erstimplantationen und Aggregatwechseln ausgewertet; die entsprechenden Indikatoren sind den
Teilbereichen Implantierbare Defibrillatoren — Implantation und Implantierbare Defibrillatoren — Aggregat-
wechsel zugeordnet.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der
deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verstandnis fur die technisch bedingten Abweichungen.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen wdhrend des stationdren Aufenthalts

Gruppe: Peri- bzw. postoperative Komplikationen wah-
rend des stationaren Aufenthalts

Bezeichnung Gruppe Peri- bzw. postoperative Komplikationen wahrend des stationdren Aufenthalts
Qualitatsziel Moglichst wenige peri- bzw. postoperative Komplikationen wahrend des stationdren Aufent-
halts

Hintergrund

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei Revisionseingriffen die Komplikationsraten héher sind als bei Er-
stoperationen. Hierzu sind allerdings berichtete Ergebnisse rar.

Costea et al. (2008) berichten z. B. aus einem 3-Monat-Follow-up von 222 Revisionen wegen Hersteller-Rickruf
folgende Komplikationen:
¢ Major-Komplikation
o Sondendefekt 2,3 %
o revisionspflichtiges Taschenhdmatom 0,5 %
o Taschenrevision wegen Protrusion 0,9 %
o Schlaganfall 0,5 %
* Minor-Komplikation
o konservativ behandeltes Taschenhdamatom 2,7 %
o Protrusion des Aggregats 0,5 %
o oberflachliche Wundinfektion 0,9 %

Gould et al. (2008) berichten von einer Multicenter-Studie, in der zwischen 2004 und 2005 451 Revisionen we-
gen Recall fiir 1 Jahr verfolgt wurden. Insgesamt wurden bei 41 Fallen (9,1 %) Komplikationen registriert. 27
erforderten eine erneute Reoperation.

Der Qualitatsindikator wurde in Analogie zur Qualitatssicherung Herzschrittmacher formuliert. Chirurgische
Komplikationen und Sondenkomplikationen werden in getrennten Indikatoren ausgewiesen. Die bisher ge-
trennten Indikatoren fir Dislokationen und Dysfunktionen von Vorhof- und Ventrikelsonden werden seit 2014
zusammengefasst.

Seit dem Erfassungsjahr 2018 werden neben chirurgischen Komplikationen auch kardiopulmonale Reanimatio-

nen und sonstige interventionspflichtige Komplikationen als nicht sondenbedingte Komplikationen berticksich-
tigt

1QTIG 2021 Stand: 20.04.2021 5



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)

151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektio-
nen)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2020

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname

53.1:B kardiopulmonale Re- K 1= ja KARDIOPULREANIMATION
animation

53.2:B interventionspflichti- K 1= ja PNEUMOTHORAX
ger Pneumothorax

53.3:B interventionspflichti- K 1= ja HAEMATOTHORA
ger Hamatothorax

53.4:B interventionspflichti- K 1= ja PERIOPKOMPPERIKARDER-
ger Perikarderguss GUSS

53.5:B interventionspflichti- K 1= ja TASCHHAEMATO
ges Taschenhdmatom

53.8:B postoperative Wundin- = K 1= ja POSTOPWUNDINFEKTIONJL
fektion

53.9:B sonstige interventions- = K 1= ja PEROPKOMPSON

pflichtige Komplikation
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2020
Referenzbereich 2019

Erlduterung zum Referenzbereich
2020

Erlduterung zum Strukturierten Dialog
bzw. Stellungnahmeverfahren 2020

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlduterung der Rechenregel
Teildatensatzbezug

Zdhler (Formel)

Nenner (Formel)
Verwendete Funktionen
Verwendete Listen

Darstellung

151800

Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)
Ergebnisindikator

Qualitatsindikator

DeQS

Ratenbasiert

<2,90%

<2,90%

Auf Empfehlung der Bundesfachgruppe hin wurde ab dem Erfassungsjahr
2014 der perzentilbasierte Referenzbereich durch einen festen Referenzbe-
reich, wie er bereits im Modul Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-
Explantation angewendet wird, ersetzt, um eine Vereinheitlichung zwischen
den Herzschrittmacher- und Defibrillator-Modulen zu erreichen.

Nachdem ab dem Erfassungsjahr 2018 nun auch kardiopulmonale Reanimati-
onen und sonstige interventionspflichtige Komplikationen fiir diesen Indika-
tor bertcksichtigt werden, wurde der Referenzbereich angepasst, indem er
mit dem Faktor multipliziert wurde, um den sich das Bundesergebnis durch
die Erweiterung des Zahlers erhoht hat.

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Patientinnen und Patienten mit nicht sondenbedingten Komplikationen (inkl.
Wundinfektionen):

kardiopulmonale Reanimation, interventionspflichtiger Pneumothorax, inter-
ventionspflichtiger Hamatothorax, interventionspflichtiger Perikarderguss,
interventionspflichtiges Taschenhdamatom, postoperative Wundinfektion o-
der sonstige interventionspflichtige Komplikation

Nenner

Alle Patientinnen und Patienten

09/6:B

KARD IOPULREANIMATION %==% 1 |
PNEUMOTHORAX %==% 1 |
HAEMATOTHORA %==% 1 |
PERIOPKOMPPERIKARDERGUSS %==% 1 |
TASCHHAEMATO %==% 1
POSTOPWUNDINFEKTIONJL %==% 1 |
PEROPKOMPSON %==% 1

TRUE
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
151800: Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfektionen)

Grafik -

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb- Eingeschrankt vergleichbar
nissen

© 1QTIG 2021 Stand: 20.04.2021



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden

52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implan-
tierter Sonden

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2020

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname

26:B Art des Vorgehens K 0= kein Eingriff an der Sonde ADEFISONVOARTVO

1= Neuimplantation mit Stilllegung
der alten Sonde

2 = Neuimplantation mit Entfernung
der alten Sonde (Wechsel)

3 = Neuimplantation zusatzlich
4 = Neuplatzierung

5= Reparatur

6 = Explantation

7 = Stilllegung

99 =sonstiges

31:B Art des Vorgehens K 0= kein Eingriff an der Sonde ADEFISONVEARTVO

1= Neuimplantation mit Stilllegung
der alten Sonde

2 = Neuimplantation mit Entfernung
der alten Sonde (Wechsel)

3 = Neuimplantation zusatzlich
4 = Neuplatzierung

5= Reparatur

6 = Explantation

7 = Stilllegung des Pace/Sense-An-
teils der Sonde

= Stilllegung des Defibrillationsan-
teils der Sonde

9 = Stilllegung der gesamten Sonde

99 =sonstiges

37:B Art des Vorgehens K 0= kein Eingriff an der Sonde ADEFISONVE2ARTVO

1= Neuimplantation mit Stilllegung
der alten Sonde

2 = Neuimplantation mit Entfernung
der alten Sonde (Wechsel)

3 = Neuimplantation zusatzlich
4 = Neuplatzierung

5= Reparatur

6 = Explantation

7 = Stilllegung

99 =sonstiges

43:B Art des Vorgehens K 0= kein Eingriff an der Sonde ADEFISONVE3ARTVO

= Neuimplantation mit Stilllegung
der alten Sonde
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden

Item Bezeichnung M/K  Schliissel/Formel Feldname
2 = Neuimplantation mit Entfernung
der alten Sonde (Wechsel)
3 = Neuimplantation zusatzlich
4 = Neuplatzierung
= Reparatur
6 = Explantation
7 = Stilllegung
99 =sonstiges
49:B Art des Vorgehens K 0= kein Eingriff an der Sonde ADEFISONANDARTVO
1= Neuimplantation mit Stilllegung
der alten Sonde
2 = Neuimplantation mit Entfernung
der alten Sonde (Wechsel)
3 = Neuimplantation zusatzlich
4 = Neuplatzierung
5= Reparatur
6 = Explantation
7 = Stilllegung
99 =sonstiges
54.1:B Sondendislokation der K 1= ja SODISLOKAORTVORHOFDEFI
Vorhofsonde
54.2:B Sondendislokation der K 1= ja SODISLOKAORTVENTRIKEL-
ersten Ventrikel- DEFI1
sonde/Defibrillations-
sonde
54.3:B Sondendislokation der K 1= ja SODISLOKAORTVENTRIKEL-
zweiten Ventrikel- DEFI2
sonde
54.4:B Sondendislokation der K 1= ja SODISLOKAORTVENTRIKEL-
dritten Ventrikelsonde DEFI3
54.5:B Sondendislokation der K 1= ja SODISLOKAORTDEFIAND
anderen Defibrillati-
onssonde(n)
55.1:B Sondendysfunktion der = K 1= ja SODYSFNKORTVORHOFDEFI
Vorhofsonde
55.2:B Sondendysfunktion der K 1= ja SODYSFNKORTVENTRIKEL-
ersten Ventrikel- DEFI1
sonde/Defibrillations-
sonde
55.3:B Sondendysfunktion der = K 1= ja SODYSFNKORTVENTRIKEL-
zweiten Ventrikel- DEFI2
sonde
55.4:B Sondendysfunktion der K 1= ja SODYSFNKORTVENTRIKEL-
dritten Ventrikelsonde DEFI3
55.5:B Sondendysfunktion der = K 1= ja SODYSFNKORTDEFIAND

anderen Defibrillati-
onssonde(n)

1QTIG 2021
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2020
Referenzbereich 2019

Erlduterung zum Referenzbereich
2020

Erlauterung zum Strukturierten Dialog
bzw. Stellungnahmeverfahren 2020

Methode der Risikoadjustierung
Erlauterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlduterung der Rechenregel
Teildatensatzbezug

Zdhler (Formel)

52324

Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden
Ergebnisindikator

Qualitatsindikator

DeQS

Ratenbasiert

<3,00 %

<3,00%

Auf Empfehlung der Bundesfachgruppe hin wird der perzentilbasierte Refe-
renzbereich durch einen festen Referenzbereich, wie er bereits im Modul
Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation angewendet
wird, ersetzt, um eine Vereinheitlichung zwischen den Herzschrittmacher-
und Defibrillator-Modulen zu erreichen.

Keine weitere Risikoadjustierung

Zahler

Patientinnen und Patienten mit Dislokation oder Dysfunktion an einer revi-
dierten bzw. neu implantierten Sonde

Nenner

Alle Patientinnen und Patienten mit revidierter bzw. neu implantierter Sonde

09/6:B

(ADEFISONVOARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) &
(SODISLOKAORTVORHOFDEFI %==% 1 |
SODYSFNKORTVORHOFDEFI %==% 1)

(ADEFISONVEARTVO %in% c(1,2,3,4,5,7,8,99) &
(SODISLOKAORTVENTRIKELDEFI1 %==% 1 |
SODYSFNKORTVENTRIKELDEFI1 %==% 1)

(ADEFISONVE2ARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) &
(SODISLOKAORTVENTRIKELDEFI2 %==% 1 |
SODYSFNKORTVENTRIKELDEFI2 %==% 1)

) |

(ADEFISONVE3ARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) &
(SODISLOKAORTVENTRIKELDEFI3 %==% 1 |
SODYSFNKORTVENTRIKELDEFI3 %==% 1)

(ADEF ISONANDARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) &
(SODISLOKAORTDEFIAND %==% 1 |
SODYSFNKORTDEFIAND %==% 1)

)

Nenner (Formel) ADEFISONVOARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) |
ADEFISONVEARTVO %in% c(1,2,3,4,5,7,8,99) |
ADEFISONVE2ARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) |
1QTIG 2021 Stand: 20.04.2021 11



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
52324: Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden

Verwendete Funktionen
Verwendete Listen
Darstellung

Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

ADEFISONVE3ARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99) |
ADEF1SONANDARTVO %in% c(1,2,3,4,5,99)

Eingeschrankt vergleichbar

© 1QTIG 2021
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Peri- bzw. postoperative Komplikationen wéhrend des stationédren Aufenthalts
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

Qualitatsziel Niedrige Sterblichkeit im Krankenhaus

Hintergrund

ICD-Patientinnen und ICD-Patienten unterscheiden sich hinsichtlich des Lebensalters und des Risikoprofils von
Herzschrittmacherpatientinnen und Herzschrittmacherpatienten. Resultate empirischer Studien zur Sterblich-
keit dieser Patientengruppe sind aufgrund unterschiedlicher Patientengrundgesamtheiten und Nachbeobach-
tungszeitraume nur schwer miteinander zu vergleichen. Komplikationsangaben zu Revisionsoperationen sind
rar.

In einer dreimonatigen Nachbeobachtung von 222 Revisionen wegen Herstellerriickruf trat kein Todesfall auf
(Costea et al. 2008).

Gould et al. (2008) berichten, dass von 451 Revisionseingriffen in kanadischen Zentren wegen Herstellerriickruf
nach einem Jahr zwei Patientinnen und Patienten verstarben.

Ab dem Erfassungsjahr 2011 wurde eine Risikoadjustierung fiir den Ergebnisindikator zur Sterblichkeit im Kran-
kenhaus eingefiihrt. Die Risikofaktoren werden auf der Basis der QS-Dokumentation berechnet; bei der Modell-
entwicklung wurden Risikofaktoren beibehalten, fiir die bedeutsame Effekte nachgewiesen werden konnten.
Die Regressionsgewichte der Risikofaktoren werden jahrlich mit den Daten des vorangehenden Erfassungsjah-
res aktualisiert.
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2020

Item Bezeichnung Schliissel/Formel Feldname
14:B Einstufung nach ASA- 1= normaler, gesunder Patient ASA
Klassifikation 2 = Patient mit leichter Allgemeiner-
krankung
3 = Patient mit schwerer Allgemei-
nerkrankung
4 = Patient mit schwerer Allgemei-
nerkrankung, die eine standige
Lebensbedrohung darstellt
5= moribunder Patient, von dem
nicht erwartet wird, dass er
ohne Operation lberlebt
16:B Taschenproblem = kein Taschenproblem TASCHENPROBLEM
= Taschenhdamatom
2 = Aggregatperforation
= Infektion
9 = sonstiges Taschenproblem
27:B Problem s. Anhang: DefiAsonIndik DEFIASONVOINDIK
32:B Problem s. Anhang: DefiAsonVelndik DEFIASONVEINDIK
38:B Problem s. Anhang: DefiAsonIndik DEFIASONVE2INDIK
44:B Problem s. Anhang: DefiAsonlIndik DEFIASONVE3INDIK
50:B Problem 0= Systemumstellung DEFIASONANDINDIK
= Dislokation
2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
= fehlerhafte Konnektion
4 = Infektion
5 = Myokardperforation
6 = ineffektive Defibrillation
7 = Ruckruf/Sicherheitswarnung
8 = wachstumsbedingte Sondenrevi-
sion
9 = sonstige
57:B Entlassungsgrund s. Anhang: EntlGrund ENTLGRUND

1QTIG 2021
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Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

Eigenschaften und Berechnung

ID

Bezeichnung
Indikatortyp

Art des Wertes

Bezug zum Verfahren
Berechnungsart
Referenzbereich 2020
Referenzbereich 2019

Erlduterung zum Referenzbereich
2020

Erlduterung zum Strukturierten Dialog
bzw. Stellungnahmeverfahren 2020

Methode der Risikoadjustierung
Erlduterung der Risikoadjustierung

Rechenregeln

Erlauterung der Rechenregel
Teildatensatzbezug

Zahler (Formel)

Nenner (Formel)

Kalkulatorische Kennzahlen

51196

Sterblichkeit im Krankenhaus
Ergebnisindikator
Qualitatsindikator

DeQS

Logistische Regression (O/E)
< 4,92 (95. Perzentil)

< 3,37 (95. Perzentil)

Logistische Regression

Zahler

Verstorbene Patientinnen und Patienten

Nenner

Alle Patientinnen und Patienten

O (observed)

Beobachtete Rate an Todesfallen

E (expected)

Erwartete Rate an Todesfillen, risikoadjustiert nach logistischem DEFI-REV-

Score fur ID 51196

09/6:B

0_51196

E 51196

O (observed)

Art des Wertes

ID

Bezug zu QS-Ergebnissen
Bezug zum Verfahren
Sortierung
Rechenregel
Operator
Teildatensatzbezug

Zahler

Kalkulatorische Kennzahl
0_51196
51196

DeQS

Beobachtete Rate an Todesfallen
Anteil

09/6:B

ENTLGRUND %==% '07"
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51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

Verwendete Funktionen

Verwendete Listen
Darstellung
Grafik

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-
nissen

Nenner TRUE

Darstellung -

Grafik -

E (expected)

Art des Wertes Kalkulatorische Kennzahl
ID E 51196

Bezug zu QS-Ergebnissen 51196

Bezug zum Verfahren DeQS

Sortierung -

Rechenregel Erwartet.e Bate an Todesféllen, risikf)adjustiert
nach logistischem DEFI-REV-Score fiir ID 51196

Operator Mittelwert

Teildatensatzbezug 09/6:B

Zshler fn_MO9N6Score_51196

Nenner TRUE

Darstellung -

Grafik -

fn_IndikationFolgeOPInfektion
fn_MO9N6Score_51196

Eingeschrankt vergleichbar
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51196: Sterblichkeit im Krankenhaus

Risikofaktoren

Referenzwahrscheinlichkeit: 0,231 % (Odds: 0,002)

Risikofaktor Regressionskoeffizient Std.- Z-Wert Odds- 95 %-Vertrauensbereich
Fehler Ratio

Konstante -6,069826403307449 0,389 -15,620 - -
ASA-Klassifikation 3 1,261563872290047 0,401 3,149 3,531 1,610- 7,743
ASA-Klassifikation 4 2,405367351607238 0,414 5,812 11,083 4,924 - 24,943
Indikation zum Folgeeingriff: 2,247596447403650 0,182 12,354 9,465 6,626 - 13,520
Infektion oder Aggregatperfo-

ration
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Anhang I: Schliissel (Spezifikation)

Schliissel: DefiAsonindik

10

11

99

Systemumstellung

Dislokation
Sondenbruch/Isolationsdefekt
fehlerhafte Konnektion
Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
Oversensing

Undersensing
Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
Infektion

Myokardperforation
Ruckruf/Sicherheitswarnung
wachstumsbedingte Sondenrevision

sonstige
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Schliissel: DefiAsonVelndik

0 Systemumstellung
1 Dislokation
2 Sondenbruch/Isolationsdefekt
3 fehlerhafte Konnektion
4 Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
5 Oversensing
6 Undersensing
7 Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
8 Infektion
9 Myokardperforation
10 ineffektive Defibrillation
11 Ruckruf/Sicherheitswarnung
12 wachstumsbedingte Sondenrevision
99 sonstige
© 1QTIG 2021 Stand: 20.04.2021 21
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Schliissel: EntlGrund

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

17

22

25

28

29

Behandlung reguldr beendet

Behandlung regular beendet, nachstationare Behandlung vorgesehen
Behandlung aus sonstigen Griinden beendet

Behandlung gegen arztlichen Rat beendet

Zustandigkeitswechsel des Kostentragers

Verlegung in ein anderes Krankenhaus

Tod

Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in
der am 31.12.2003 geltenden Fassung)

Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung

Entlassung in eine Pflegeeinrichtung

Entlassung in ein Hospiz

externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung

Behandlung aus sonstigen Griinden beendet, nachstationdre Behandlung vorgesehen
Behandlung gegen arztlichen Rat beendet, nachstationare Behandlung vorgesehen

interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen,
nach der BPflV oder fiir besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationarer und stationsaquivalenter
Behandlung

Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (fiir Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
Behandlung regular beendet, beatmet entlassen

Behandlung reguldr beendet, beatmet verlegt

© 1QTIG 2021

Stand: 20.04.2021 22



Endgiiltige Rechenregeln fiir das Erfassungsjahr 2020 nach QSKH-RL
09/6 - Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Anhang Il: Listen

Anhang ll: Listen

Keine Listen in Verwendung.
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Anhang lll: Vorberechnungen

Keine Vorberechnungen in Verwendung.
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Anhang IV: Funktionen

Funktion FeldTyp Beschreibung Script

fn_IndikationFolgeOPInfektion boolean Indikation zum Folgeeingriff - Infektion TASCHENPROBLEM %in% c(2,3) |
DEFIASONVOINDIK %==% 8 |
DEFIASONVEINDIK %==% 8 |
DEFIASONVE2INDIK %==% 8 |
DEFIASONVE3INDIK %==% 8 |
DEFIASONANDINDIK %==% 4

fn_MO9N6Score_51196 float Score zur logistischen Regression - ID 51196 # Funktion fn_MO9N6Score_ 51196

# definiere Summationsvariable log odds
log odds <- 0

# Konstante
log_odds <- log_odds + (TRUE) * -6.069826403307449

# ASA-Klassifikation 3
log_odds <- log_odds + (ASA %==% 3) *
1.261563872290047

# ASA-Klassifikation 4
log_odds <- log_odds + (ASA %==% 4) *
2.405367351607238

# Indikation zum Folgeeingriff: Infektion oder
Aggregatperforation

log_odds <- log_odds + (fn_IndikationFolgeOPInfektion
%==% 1) * 2.247596447403650

# Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable
log_odds
plogis(log_odds) * 100
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Anhang V: Historie der Qualitatsindikatoren

Da Félle mit einer Aufnahme in 2019 und einer Entlassung in 2020 in den Datensatz 2020 eingehen (d. h. Uberliegerfille sind im Datensatz 2020 enthalten), gehen fiir das Erfas-
sungsjahr 2020 tendenziell etwas mehr Falle in die Auswertung ein als im EJ 2019. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Zusammensetzung der betrachteten Patienten-
Grundgesamtheit die Qualitatsindikatoren und Kennzahlen im Vergleich zu 2019 relevant beeinflusst, sind die Ergebnisse der Qualitatsindikatoren und Kennzahlen des EJ 2020 mit
den Ergebnissen des Vorjahres als eingeschrankt vergleichbar einzustufen.

Aufgrund des ab 2020 geltenden bundesweiten Verzeichnisses der Standorte nach § 108 SGB V zugelassener Krankenhauser und ihrer Ambulanzen kann es fiir das Erfassungsjahr
2020 leider zu einer eingeschrankten Vergleichbarkeit bei den Ergebnissen der Qualitatsindikatoren, Kennzahlen und Auffalligkeitskriterien mit den Vorjahresergebnissen kom-
men. Soweit moglich wurden die Standorte aus dem Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit den Datenannahmestellen auf die Standorte 2020 gemappt. Die sich dabei ergebenden
Herausforderungen wurden bereits seit 2019 in den G-BA-Gremien und in den regelmaRigen Verfahrensteilnehmerveranstaltungen vom IQTIG dargestellt. Nach Abschluss der
Uberfiihrung der alten auf die neuen Standortnummern muss entsprechend darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Standorte der Leistungserbringer aus den Vorjahren ge-
mappt werden konnten.

Liegen bei einem Qualitatsindikator weitere Griinde fiir die Einschrankung der Vergleichbarkeit vor, sind diese in der Spalte ,Erlduterung” erwahnt.

Aktuelle Qualitatsindikatoren 2020

Indikator Anpassung im Vergleich zum Vorjahr
ID Ql-Bezeichnung Referenz- Rechen- Vergleichbarkeit mit Erlduterung
bereich regel Vorjahresergebnissen

151800 Nicht sondenbedingte Komplikationen (inkl. Wundinfekti- = Nein Nein Eingeschrankt -

onen) vergleichbar
52324 Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implan-  Nein Nein Eingeschrankt -

tierter Sonden vergleichbar
51196 Sterblichkeit im Krankenhaus Nein Nein Eingeschrankt Die Regressionskoeffizienten wurden auf der Datenbasis des

vergleichbar Erfassungsjahres 2019 neu ermittelt. Mit Rechenregeln des

Jahres 2020 neuberechnete Ergebnisse fiir das Jahr 2019 sind
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Indikator

ID Ql-Bezeichnung

Anpassung im Vergleich zum Vorjahr

Referenz- Rechen- Vergleichbarkeit mit
bereich regel Vorjahresergebnissen

Erlduterung

mit den Ergebnissen fir das Jahr 2020 eingeschrankt
vergleichbar.

2019 zusatzlich berechnete Qualitatsindikatoren: keine
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